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1	 Описание и Основное Назначение 
Если не оговорено иное, данная инструкция по эксплуатации предназначается для протезиста и 
пользователя.
Термин устройство относится к Стопе Elite Blade и будет использован далее в настоящей инструкции.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и убедитесь в том, что вам все понятно в 
ней, особое внимание следует уделить разделам, посвященным Технике безопасности и Техническому 
обслуживанию. 

Область Применения
Данное устройство должно использоваться исключительно как составная часть протеза нижней 
конечности, устройство предназначается для индивидуального использования.
Небольшой вес и высокая рекуперация энергии динамического устройства делают его подходящим 
для универсального использования.

Гибкая мысочная пружина несущего модуля голени снижает нежелательные нагрузки и делает 
устройство подходящим для работы, отдыха и участия в спортивных мероприятиях. Независимые в 
работе пружины пятки и мыска стопы обеспечивают осевое отклонение. Расщепленная пружина мыска 
обеспечивает отличную адаптацию стопы к опорной поверхности.
Особенности

•	 Независимые в работе пружины стопы, изготовленные из композиционного углеволокна 
E-carbon 

•	 Небольшой вес
•	 Пружины пятки и мыска имеют диапазон из девяти различных категорий жесткости для 

амортизации ударной вертикальной нагрузки: от низкой жесткости (1) до высокой (9)
•	 Дополнительно можно заказать проксимальные пирамидные адаптеры: адаптер-пирамидку или 

адаптер под пирамидку
•	 В поставку включена анатомическая косметическая калоша с отведенным большим пальцем и 

скользящий носок

Уровень Двигательной Активности
Данное устройство рекомендуется для пользователей, которые имеют потенциал для достижения 
Уровня Двигательной Активности 3 или 4 (ограничения по весу приведены в разделе Спецификация). 
Однако с учетом отдельных обстоятельств существуют индивидуальные исключения для некоторых 
пользователей, но в тоже время это назначение должно быть оправданным и приниматься с учетом 
общего состояния здоровья.

Уровень Двигательной Активности 3
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе в 
переменном темпе вне помещения. Данный уровень типичен для пользователей, которые могут преодолевать 
большинство естественных препятствий, а также имеющих дополнительные потребности при использовании 
протеза не только для простого перемещения, но например, при ведении профессиональной деятельности, 
прохождении лечебно-профилактических процедур или занятий любительским спортом.

Уровень Двигательной Активности 4
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе вне 
помещения, превышающий базовые типы перемещений, и сталкивающийся с повышенными вертикальными 
ударными воздействиями, связанными с высокой нагрузкой на протез при ходьбе. Данный уровень типичен 
для детей, активных взрослых или спортивных пользователей.

Противопоказания
Данное устройство может не подходить пользователям с Уровнем Двигательной Активности 1, а 
также не рекомендовано для применения в профессиональных спортивных состязаниях, для таких 
пользователей необходимо подбирать специализированные устройства, с учетом их индивидуальных 
особенностей и потребностей.
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Примечание:

Если возникла необходимость выбора между двумя смежными категориями жесткости набора 
пружин устройства, следует всегда выбирать большую.

Данные комплекты пружин, приведенные в таблице, рекомендованы для пользователей с 
ампутацией на уровне голени.

Для пользователей с ампутацией на уровне бедра рекомендуется выбирать пружины стопы 
с категорией жесткости на единицу меньшей приведенной в данной таблице, обратитесь к 
Разделу Рекомендации по Установке настоящих инструкций, чтобы убедиться в нормальной 
функциональности устройства и достаточном диапазоне движения.

Низкий Обычные повседневные прогулки и эпизодические занятия спортом, например, игра в 
гольф или пеший туризм

Умеренный Агрессивная ходьба, частые или повседневные занятия спортом, например, бег 
трусцой

Высокий Повседневные занятия спортом, например, бег на средние дистанции, лазание, 
подъем и перенос умеренных тяжестей во время профессиональной деятельности
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Низкий 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Умеренный 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Высокий 4 2 3 4 5 6 7 8 9

Клинические Преимущества
•	 Позволяет пользователю бегать с различными скоростями

•	 Повышенная скорость ходьбы

•	 Более высокий уровень мобильности для пользователей с высокой двигательной 
активностью по сравнению со стопами не имеющими рекуперацию энергии, стопами с 
гидравлической щиколоткой и стопами типа flex-foot и flex-walk

•	 Улучшена работа протезной системы при отрыве стопы от опорной поверхности 
по сравнению со стопами с фиксированной цельной щиколоткой и пяточным 
амортизатором

•	 Увеличена положительная работа протезной системы по сравнению со стопами, 
предназначенными для низкой двигательной активности

•	 Высокая степень удовлетворенности протезом, особенно у пользователей с высокой 
двигательной активностью

Выбор пружин стопы

Внимание: Для наиболее активных пользователей, с высокими показателями вертикального 
осевого ударного воздействия, не допускается превышение ограничения по весу для 
индивидуально подобранных пружин.
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2	 Техника Безопасности
Данным символом обозначаются наиболее важные правила, которые 
должны соблюдаться неукоснительно. 

Пользователь обязан незамедлительно 
доложить своему протезисту/врачу 
о любых ощутимых изменениях в 
работе или функциональности данного 
устройства, например, ограниченном 
или излишнем диапазоне движения, 
неплавном перемещении или появлении 
посторонних шумов.

При спуске по ступеням лестницы, а 
также в любых других случаях, когда это 
возможно, пользователь всегда должен 
использовать перила.

Устройство не пригодно для занятий 
экстремальными видами спорта, бегом 
и мото- и велогонками, а также зимними 
видами спорта на льду и снегу, а также для 
подъема по крутым склонам и ступеням. 
Вся ответственность за подобные 
действия возлагается исключительно на 
пользователя. Допускается любительская 
езда на велосипеде или любительский бег.

К установке, настройке, техническому 
обслуживанию и ремонту устройства 
допускается только специально 
обученный и сертифицированный в 
учебных центрах Blatchford персонал.

Пользователь обязан сообщить 
своему протезисту о любых ощутимых 
изменениях своего состояния: веса и/
или уровня двигательной активности, 
например при переезде из городской в 
сельскую местность.

Убедитесь в том, что ваше транспортное 
средство оборудовано всем необходимым 
для вождения. При вождении 
транспортного средства пользователь 
обязан неукоснительно соблюдать 
действующие в стране правила дорожного 
движения.

Для минимизации потенциального 
риска подскальзывания или спотыкания, 
необходимо всегда использовать 
соответствующую обувь, которая надежно 
надевается на косметическую калошу 
устройства.

Данное устройство предназначено для 
длительного погружения в воду и для 
принятия водных процедур, но подходит 
только для пресной воды. Убедитесь, что 
любое использование устройства в воде 
соответствует условиям, указанным в 
разделе Ограничения при Эксплуатации.

Всегда помните о потенциальном риске 
защемления пальцев кисти движущимися 
частями устройства.

ВНИМАНИЕ: Углеволоконная пыль 
нетоксична, но может вызвать 
раздражение кожных покровов, глаз 
и легких. Поэтому всегда соблюдайте 
местные и национальные правила 
техники безопасности и охраны труда, 
касающиеся работ с углеволокном.

При обрезке изделий из углеволокна:

1.	 Убедитесь в том, что рабочая зона 
хорошо проветривается и/или 
находится под вытяжкой.

2.	 Обязательно используйте защитные 
очки/экраны, пылезащитные маски/
респираторы и защитные перчатки.
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3	 Конструкция

Составные Части Устройства
•	 Несущая				   Алюминиевый сплав

•	 Пружины Мыска и Пятки	 Композиционное углеволокно E-carbon

•	 Крепежные Винты Пружин	 Титановый сплав

•	 Скользящий Носок		  Ткань на основе сверхвысоко молекулярного 
					     полиэтилена высокой плотности (UHM PE)

•	 Косметическая Калоша		  Полиуретан (PU)

•	 Пяточный Клин			   Полиуретан (PU)

Компоненты Устройства

4
15 Нм

Динамический 
несущий модуль 

голени (Пилон)  
(составная часть 
пружины мыска)

Несущая

Пяточный 
клин

Пружина пятки

Винты крепления пружины 
пятки, нанесите на резьбу  

винтов резьбовой фиксатор 
Loctite 243

используйте адаптер 
динамометрического ключа 

940081

4
25 Нм
ключ 

13 A/F

Винт крепления 
пружины мыска, 

нанесите на резьбу 
винтов резьбовой 

фиксатор Loctite 243

Пружина мыска

Скользящий 
носок

Косметическая 
калоша
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5	 Техническое Обслуживание
Регулярно производите визуальный осмотр устройства.
При обнаружении ощутимых изменениях в работе устройства, например, посторонние необычные 
шумы, повышенная жесткость, ограниченное/чрезмерное движение, значительный износ, коррозия 
или чрезмерное обесцвечивание при длительном воздействии ультрафиолета, пользователь обязан 
немедленно сообщить об этом своему протезисту.
Сообщите своему протезисту о любых значимых изменениях в массе тела и/или уровне двигательной 
активности (например, при переезде на постоянное место жительства из городской в сельскую 
местность).
Очистка Устройства от Загрязнений 
Для очистки внешней поверхности устройства используйте влажную не ворсистую ткань и детское 
мыло. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства.
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
К техническому обслуживанию устройства допускается только персонал, прошедший обучение в 
учебных центрах Blatchford и имеющий соответствующий сертификат (протезист или врач).
Рекомендуется как минимум ежегодно проводить следующие мероприятия по техническому 
обслуживанию:

•	 Демонтируйте косметическую калошу и скользящий носок, проверьте их на предмет 
обнаружения повреждений или износа, при необходимости замените на новые.

•	 Проверьте надежность крепления всех винтовых соединений, см. Раздел Конструкция, при 
необходимости очистите винты от загрязнений и затяните повторно.

•	 Проведите визуальную проверку пружин пятки и мыска на предмет обнаружения повреждений, 
расслаивания или износа, при необходимости замените на новые. После длительной 
эксплуатации на поверхности пружин могут возникать небольшие дефекты, однако это не 
повлияет на функциональность и прочностные характеристики устройства.

Убедитесь в том, что пользователь внимательно ознакомился и осознал касающуюся его информацию, 
посвященную технике безопасности и техническому обслуживанию..
Пользователь должен быть предупрежден о необходимости регулярного визуального осмотра 
устройства на предмет обнаружения износа или дефектов, способных повлиять на функциональность 
устройства, при обнаружении таковых дефектов необходимо сообщить об этом своему протезисту/
врачу (например, при значительное изнашивании, коррозии или чрезмерном обесцвечивании от 
длительного воздействия ультрафиолета).
Предупредите пользователя, что о любых значимых изменениях в массе тела и/или уровне 
двигательной активности (например, при переезде на постоянное место жительства из городской в 
сельскую местность), он обязан незамедлительно сообщить своему протезисту.
Если данное устройство предполагается использовать в условиях экстремальной двигательной 
активности, то уровень и временной интервал проведения технического обслуживания могут быть 
изменены, в зависимости от частоты и характера двигательной активности. При этом должна быть 
проведена компетентная индивидуальная оценка степени локального риска.

4	 Функциональность
Данное устройство включает в себя независимые в работе мысочную пружину динамического 
несущего модуля голени (пилон) и пружину пятки, выполненные из композиционного углеволокна 
e-carbon. Мысочная пружина динамического несущего модуля голени (пилона) может быть обрезана 
по длине, в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя.
Пружины пятки и мыска крепятся к несущей устройства при помощи винтов из титанового сплава. 
Конструкция устройства помещена в специальный скользящий носок из сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена (UHM PE), который предохраняет внутреннюю часть полиуретановой (PU) косметической 
калоши от повреждений.
Для установки устройства на протез требуется применение пирамидных адаптеров: адаптера-
пирамидки или адаптера под пирамидку, которые заказываются отдельно, и устанавливаются в 
проксимальной части динамического несущего модуля голени для крепления устройства к гильзе 
протеза.
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6	 Ограничения при Эксплуатации

Срок службы
Необходимо провести индивидуальную оценку рисков на основании двигательной 
активности пользователя и ожидаемых условий эксплуатации устройства.

Подъем Тяжестей
Ограничения зависят от веса пользователя и его уровня двигательной активности.

При переносе тяжестей пользователем должна быть учтена локальная оценка степени 
риска.

Условия Эксплуатации
Данное устройство является влагозащищенным и допускает погружение в воду на глубину 
до 1м. После эксплуатации устройства в абразивных средах, например, таких как песок 
или пыль, для предотвращения преждевременного износа устройства или повреждения 
движущихся частей, рекомендуется тщательно промыть устройство чистой пресной водой. 
После использования устройства в соленой или хлорированной воде рекомендуется 
тщательно промыть устройство пресной чистой водой.

Протез с использованием данного устройства должен иметь соответствующую 
облицовку, которая по возможности предотвращала бы попадание воды и загрязнений 
в косметическую калошу. Если вода все же попала в косметическую калошу, то перед 
последующей эксплуатации, протез следует перевернуть, слить воду из косметической 
калоши и тщательно высушить.

Устройство допускается эксплуатировать 
только в температурном диапазоне: 
от -15 °C до +50 °C (от 5 °F до 122 °F)
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Вертел

Размер зависит от высоты подъема 
каблука обуви, предпочитаемой 
пользователем

*

*
Приблизительно 

1/3 2/3

Голень

Линия 
построения 
протеза

Бедро

7	 Стендовая Юстировка
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

7.1	 Статическая юстировка
Настройка длины
Примечание: Мысочная пружина динамического 
несущего модуля голени должна находиться 
в строго вертикальном положении при 
использовании обуви с 10 мм высотой подъемом 
каблука. Для обуви с более низкой высотой подъема 
каблука может потребоваться подкладка под пятку.

Обрежьте мысочную пружину несущего модуля 
голени по длине, при этом к необходимой длине 
добавьте припуск в 10 - 15 мм. Примечание: 
пробная длина обычно включает в себя припуск 
в 5мм для учета осевого сжатия пружин пятки и 
мыска.

Линия построения протеза
Линия построения протеза должна проходить с 
отступом от пятки в 1/3 длины стопы.

7.2	 Динамическая Юстировка

Корональная Плоскость
Убедитесь в том, чтобы сдвиг в плоскости 
M-L (Медиально-Латеральная) относительно 
положения гильзы и стопы был минимальным.

Сагиттальная Плоскость
Проверьте плавность переката от пяточного 
удара до отрыва мыска. Также убедитесь в том, 
чтобы в положении стоя пятка и мысок стопы 
были равномерно нагружены и касались плоской 
опорной поверхности.

7.3	 Бедренная Юстировка
Произведите юстировку бедренных компонентов 
согласно инструкциям прилагаемым к коленному 
модулю, при этом осевая линия построения 
протеза должна проходить относительно стопы 
так, как это показано на рисунке.
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Обрежьте мысочную пружину динамического 
несущего модуля голени (пилон) на 10–15 мм 
длиннее, чем требуется и установите обрезной 
стяжной адаптер-кондуктор (941255).

5

1

8	 Обрезка по длине динамического несущего 
модуля голени

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
Примечание: Нижеследующие инструкции относятся к ротационно-сдвиговому адаптеру-
пирамидке. При использовании альтернативных адаптеров, это должно быть учтено в процессе 
сборки.

Всегда используйте соответствующее оборудование для обеспечения техники безопасности и охраны 
труда, включая персональные средства защиты

Всегда помните о потенциальном риске защемления пальцев кисти движущимися частями устройства.

ВНИМАНИЕ: Углеволоконная пыль нетоксична, но может вызвать раздражение кожных покровов, глаз и 
легких. Поэтому всегда соблюдайте местные и национальные правила техники безопасности и охраны 
труда, касающиеся работ с углеволокном.

При обрезке изделий из углеволокна:
1.	 Убедитесь в том, что рабочая зона хорошо проветривается и/или находится под вытяжкой.
2.	 Обязательно используйте защитные очки/экраны, пылезащитные маски/респираторы и защитные 

перчатки.

Установите гильзу на верхнюю часть обрезного 
стяжного адаптера-кондуктора и затяните 
установочные винты адаптера под пирамидку 
с усилием в 15Нм. См. описание проведения 
юстировки для начальной настройки.

4
15 Нм

2

Затяните крепежные винты обрезного стяжного 
адаптера-кондуктора с усилием 15 Нм (дважды 
проверьте затяжку винтов).

5
15 Нм

3

Проведите стендовую юстировку, динамическую 
юстировку и пробную ходьбу. Установите 
оптимальную высоту конструкции для достижения 
равномерного распределения веса.

4
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8 	 Обрезка по длине динамического несущего 
модуля голени (продолжение)

 
 

 

Аккуратно просверлите два отверстия диаметром 
8.1 мм через соответствующие отверстия в обрезном 
стяжном адаптере-кондукторе.

6

Снимите заусенцы с обрезанного торца мысочной 
пружины несущего модуля голени.

7

5

Снимите гильзу, аккуратно зажмите обрезной 
стяжной адаптер-кондуктор в тисках и обрежьте 
по длине. Для предотвращения повреждения 
компонентов установите предохранительные винты 
с буртиком.

Установите адаптер-пирамидку в верхний корпус 
(или другой выбранный вами юстировочный 
адаптер).

8

Нанесите на резьбу крепежных винтов верхнего 
корпуса резьбовой фиксатор Loctite 243 и затяните 
с усилием в 25 Нм. Установите гильзу и произведите 
ее юстировку.

4

25 Нм

9

При необходимости использования косметической 
облицовки из вспененного полимера, необходимо 
зашкурить верхнюю поверхность косметической 
калоши для обеспечения надежного приклеивания. 
Подклейте косметическую облицовку из вспененного 
полимера к верхней поверхности косметической 
калоши стопы, для этого используйте клей Thixofix 
(шифр 926204) или аналогичный клей, после склейки 
отформуйте облицовку соответствующим образом.  

10
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9	 Демонтаж Косметической Калоши и Замена Сборки 
Несущий Модуль Голени / Пружина

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Отсоедините верхнюю часть корпуса обрезного 
стяжного адаптера-кондуктора от пружины мыска 
несущего модуля голени Отвинтите крепежный винт нижней части сборки 

несущей

4 4

1 2

Извлеките пружину мыска несущего модуля голени 
из несущей сборки стопы/косметической калоши.

3

 

Осторожно поверните пружину пятки/сборку 
несущей стопы в косметической калоше/скользящем 
носке

4

13 мм

Отсоедините пружину пятки от несущей сборки 
стопы. Используйте 13 мм ключ (шифр 940273)

5

 
 

 

Установите новую пружину пятки, используйте 
резьбовой фиксатор Loctite 243 и затяните 
винты с усилием в 15 Нм. Используйте адаптер 
динамометрического ключа 940081

6

4

15 Нм

940081
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13

 
 

Вставьте сборку в косметическую калошу, убедитесь 
в том, что пружина мыска вошла во внутренний паз 
мысочной части косметической калоши.

При помощи обувного рожка осторожно вставьте 
сборку в косметическую калошу.

Наденьте скользящий носок и смажьте изнутри 
косметическую калошу тефлоновой смазкой (шифр: 
928017).

Убедитесь в том, чтобы пяточная пружина корректно 
встала во внутренний паз пяточной области 
косметической калоши.

928017

Перед установкой верхнего корпуса, обрежьте 
мысочную пружину несущего модуля голени.
Нанесите резьбовой фиксатор Loctite 243 и затяните 
болты с усилием в 25 Нм. При необходимости 
повторно установите косметическую облицовку.

 

4

25 Нм

10

Подсоедините мысочную пружину несущего модуля
голени к несущей пружине пятки. Используйте 
резьбовой фиксатор Loctite 243 и затяните винт с 
усилием в 25 Нм.

4

25 Нм

7

9

11 12

9	 Демонтаж Косметической Калоши и Замена Сборки 
Несущий Модуль Голени / Пружина (продолжение)
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10	Рекомендации по Установке
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
Наборы пружин для данного устройства поставляются наборами, то есть мысочная пружина несущего 
модуля голени и пружина пятки стопы сконструированы для согласованной работы в паре, поскольку 
это необходимо для обеспечения плавности при ходьбе, подходящей большинству пользователей.

Статическая юстировка
Убедитесь, что сгибание полностью адаптировано к протезной системе. Проведите юстировку 
так, чтобы пользователь мог удобно стоять на пятке и переднем отделе стопы при равномерном 
распределении нагрузки.

Пяточный клин
Пяточный клин поставляется вместе со стопой. Пяточный клин устанавливается для увеличения 
жесткости пяточной пружины. Для пробной носки пяточный клин можно временно закрепить при 
помощи скотча. Для постоянного крепления пяточный клин фиксируется к нижней контактной 
поверхности пружины пятки при помощи клея Loctite 424 (шифр: 926104).

Жесткость пружины пятки
Перемещение в процессе фазы переноса должно быть плавным, поэтому для данного процесса работа 
пружины пятки является ключевой:

•	 Излишне мягкая пятка или чрезмерно смещенная назад осевая линия нагрузки приведут к 
понижению пяточного удара и затруднению переноса мыска стопы.

•	 Излишне твердая пятка или чрезмерно смещенная вперед осевая линия нагрузки приведут к 
излишне быстрому перемещению в середине фазы переноса или вызовут вибрирование при 
пяточном ударе.

Симптомы Решение Проблемы
Пяточная 
пружина 

излишне мягкая

•	 Излишняя амортизация пяточного удара
•	 Затрудненный перенос мыска (мысок 

ощущается излишне жестким)

1.	 Сместите гильзу немного вперед 
относительно стопы (чрезмерное смещение 
может привести к падению пользователя)

2.	 Установите пяточный клин

Пяточная 
пружина 
излишне 
жесткая

•	 Быстрый переход от пяточного удара в 
процессе фазы опоры

•	 Затруднения в управлении действием 
пружины пятки, стопа вибрирует в 
середине фазы опоры

•	 Стопа ощущается слишком твердой

1.	 Удалите пяточный клин (если он был 
установлен ранее)

2.	 Сместите гильзу назад относительно стопы

Мысочная 
пружина 
несущего 

модуля голени 
излишне мягкая

•	 Быстрый переход в середине фазы 
переноса

•	 «Провал» при высоких уровнях 
двигательной активности

1.	 Сместите гильзу немного назад 
относительно стопы

2.	 Немного измените плантарфлексию; 
примечание: может потребоваться 
проведение повторной юстировки

Мысочная 
пружина 
несущего 

модуля голени 
излишне 
твердая

•	 Затруднения при переносе мыска стопы 1.	 Сместите гильзу немного вперед 
относительно стопы

2.	 Немного измените дорсифлексию; 
примечание: может потребоваться 
проведение повторной юстировки

Примечание: Если Вы не можете достигнуть плавной походки после приведенных 
выше рекомендаций, пожалуйста свяжитесь с Вашим поставщиком.
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Хранение и Транспортировка 
При длительном хранении убедитесь, что на устройство не попадает 
влага, устройство должно храниться при комнатной температуре, в месте 
исключающем воздействие на устройство прямых солнечных лучей (защита 
от воздействия ультрафиолета).

Температурный Диапазон

Хранения и Эксплуатации:

от -15 °C до +50 °C  
(от 5 °F до 122 °F)

Вес изделия  
(для размера  26):

690 г (1 фунт 9 унций)

Уровень Двигательной 
Активности:

3–4

Максимальный Вес 
Пользователя:

166 кг (365 фунтов)

Тип Проксимального 
Крепления:

Различные юстировочные адаптеры, 
заказываются отдельно

Высота Конструкции 
(включая верхний корпус с 
установленным адаптером):

200–365 мм

Высота Подъема Каблука: 10 мм

11	Спецификация

Высота Конструкции

Размер 
стопы A

24–28 70 мм

29–30 80 мм

365 мм максимум 
200 мм минимум

10 мм

A
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12	Информация для Заказа

Косметическая 
калоша

Для заказа косметической калоши 
темного цвета к шифру изделия 

добавляется литера «D»

Клинический стяжной 
адаптер-кондуктор

Набор Пружин

Категория 
жесткости

Размер стопы

22-23 24–26 27–28 29–30
Набор 1 539901S 539610S 539619S под заказ
Набор 2 539902S 539611S 539620S под заказ
Набор 3 539903S 539612S 539621S 539630S
Набор 4 539904S 539613S 539622S 539631S
Набор 5 539905S 539614S 539623S 539632S
Набор 6 539906S 539615S 539624S 539633S
Набор 7 539907S 539616S 539625S 539634S
Набор 8 539617S 539626S 539635S
Набор 9 539618S 539627S 539636S

Размерный ряд с 22 по 30:
с EB22L1S по EB30R9S

с EB22L1SD по EB30R9SD

Пример заказа

(Для заказа косметической калоши 
темного цвета к шифру изделия 

добавляется литера «D»)

EB 25 L N 5 S
Размер Сторона: 

L - левая 
R - правая

Ширина*  
N - узкая 
W - широкая

Кат. жесткости 
набора пружин

Анатом. 
мысок

Например EB25LN5S

Скользящий носок
Для стоп размеров 22-24 531011
Для стоп размеров 25-30 532811

Шифр 941255

*�Только для стоп размеров 25-28. Для всех остальных размеров стоп 
ширина косметической калоши  не актуальна и не указывается.

Размер/
Сторона Узкая Широкая

22L 539038S -
22R 539039S -
23L 539040S -
23R 539041S -
24L 539042S -
24R 539043S -
25L 539044SN 539044SW
25R 539045SN 539045SW
26L 539046SN 539046SW
26R 539047SN 539047SW
27L 539048SN 539048SW
27R 539049SN 539049SW
28L 539050SN 539050SW
28R 539051SN 539051SW
29L - 539052S
29R - 539053S
30L - 539054S
30R - 539055S

Аксессуары

Верхний корпус 
с адаптером-
пирамидкой

539601

Верхний корпус 
с адаптером под 
пирамидку

539602

Защитное покрытие 
для косметической 
калоши

539087
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Торговые Марки
Blatchford является зарегистрированной торговой маркой компании Blatchford Products Limited.

Зарегистрированный Адрес Производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Ответственность
Изготовитель рекомендует использовать данное устройство только в указанных условиях и 
предусмотренных целях. Обслуживание устройства должно проводиться согласно прилагаемой 
к устройству инструкции по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за ущерб, 
вызванный применением комбинацией компонентов, не разрешенной изготовителем.

Соответствие Стандартам Евросоюза CE
Данное изделие соответствует требованиям Евростандарта EU 2017/745 для медицинских изделий. 
Данное изделие относится к категории устройств класса I в соответствии с критериями классификации, 
изложенными в Приложении VIII данного Стандарта. Сертификат соответствия стандартам Евросоюза 
можно получить на сайте компании: www.blatchford.co.uk

Совместимость
Допускаются комбинации изделий производства компании Blatchford на основании тестирования по 
соответствующим стандартам, в том числе и стандартам на медицинские устройства (MDR), включая 
структурные испытания, совместимость размеров и другие контролируемые эксплуатационные 
характеристики.

Комбинация с альтернативными изделиями, имеющими маркировку соответствия стандартам 
Евросоюза CE, должна производиться с учетом оценки локальной степени риска, проводимой 
компетентным специалистом.

Гарантийные Обязательства
Гарантия на данное устройство составляет 36 месяцев, на косметическую калошу - 12 месяцев, на 
скользящий носок - 3 месяца.

Пользователь должен быть предупрежден о том, что любые изменения в конструкции изделия или его 
модификация, не согласованные с изготовителем, аннулируют гарантию.

Для получения подробной информации о гарантии, пожалуйста, обратитесь к сайту компании 
Blatchford.

Побочные Эффекты и Инциденты
Возникновение побочных эффектов и серьезных инцидентов, связанного с данным устройством, 
маловероятно, тем не менее, в случае возникновения таковых, следует сообщить об этом 
производителю и представителю Blatchford в вашем регионе.

Экологические Аспекты
Данное устройство изготовлено из перерабатываемых материалов. По возможности утилизируйте 
устройство, как обычные отходы, в соответствии с правилами местного законодательства по 
утилизации и обращению с отходами.

Сохранение Этикетки на Упаковке
Протезисту рекомендуется сохранять этикетку на упаковке, поскольку она содержит 
необходимые данные о поставляемом устройстве.

Индивидуальное многократное 
использование

Медицинское 
устройство
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blatchford.co.uk/дистрибьюторы

Blatchford Products Ltd. 
Unit D Antura 
Kingsland Business Park 
Basingstoke 
RG24 8PZ 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0) 1256 316600 
Fax: +44 (0) 1256 316710 
Email: customer.service@
blatchford.co.uk 
www.blatchford.co.uk

 
Blatchford Inc. 
1031 Byers Road 
Miamisburg 
Ohio 45342 
USA 
Tel: +1 (0) 800 548 3534 
Fax: +1 (0) 800 929 3636 
Email: info@blatchfordus.com 
www.blatchfordus.com

Blatchford Europe GmbH 
Am Prime-Parc 4 
65479 Raunheim 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 9221 87808 0 
Fax: +49 (0) 9221/87808 60 
Email: info@blatchford.de 
www.blatchford.de 
 
Email: contact@blatchford.fr 
www.blatchford.fr

Endolite India Ltd.  
A4 Naraina Industrial Area 
Phase - 1 
New Delhi  
INDIA – 110028 
Tel: +91 (011) 45689955 
Fax: +91 (011) 25891543 
Email: endolite@vsnl.com 
www.endoliteindia.com

 
Ortopro AS 
Hardangervegen 72 
Seksjon 17 
5224 Nesttun 
NORWAY 
Tel: +47 (0) 55 91 88 60 
Email: post@ortopro.no 
www.ortopro.no

© Blatchford Products Limited 2021. Все права защищены.
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